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Projekt: Niveaucontrole op de bepalingen in melk- en zuivelprodukten 
t .b.v. Rijkstoezicht. 
Onderwerp: Niveaucontrole op de bepalingen in kaas (Rijkstoezicht) . 
Statistische bewerking van de resultaten vermeld in jaar-
overzicht 1982 en 1983. 
Doel: 
Dit verslag dient als hulpmiddel voor het maken van het jaarverslag 
1982 en 1983 van de niveaucontroles in kaas. 
Samenvatting: 
Variantie-analyses van de chemische bepalingen in kaas. 
Alle varianties zijn getoetst met de F-toets. 
* = a < 0,05 eenzijdig 
** =a < 0 , 01 eenzijdig 
Conclusie : 
Nader gespecificeerd in jaaroverzicht 1982 en 1983. 
Verantwoordelijk: mw G.A. Werdmuller 
Samensteller mw G. A. Werdmuller 
Projektleider J. Labrijn 
8433 .0 
1. Vocht in kaas in% 16 monsters VV en 2 monsters 40+ 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 696.556095 17 
laboratoria 1. 019258 3 
lab x dag x monster 0.761530 51 
residu o. 516750 72 
totaal 698.853633 143 
s(herhaling) = 0.085 V = 
s~labxdagxmonster) = 0.062 V = 
s laboratoria) = 0.095 V = 
s herh.+labxdagxrnonster) = o. 105 V = 
s(herh/2+labxdagxmonster)= 0.086 V = 
s(herh+labxdagxrnon+lab) = 0.142 V = 
afwijking lab 1 = -0 .1 355 
afwijking lab 2 = 0.0048 
afwijking lab 3 = 0.0917 
afwijking lab 4 = 0.0390 
totaalgemiddelde = 40.3666 
s(toetsing) = 0.0204 
1a Vocht in volvette kaas in % 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 563.207924 15 
laboratoria 0.840427 3 
lab x dag x monster o. 728011 45 
residu 0.471950 64 
totaal 565.248312 127 
"!herhaling) = 0.086 V = 
s labxdag~nonster) = 0.066 V = 
s laboratoria) = 0.091 V = 
s~herh.+labxdagxrnonster ) = 0.109 V = 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.090 V = 
s(herh+labxdagxmon+lab) = o. 142 V = 
afwijking lab 1 = -0 .1295 
afwijking lab 2 = 0.0052 
af\oJijking lab 3 = 0.0918 
afwijking lab 4 = 0.0324 
totaalgemiddelde = 40.0270 
s(toetsing) = 0.0225 
Gem. k\'mdra ten F 






















0.22% In 198 1 0.115 
0.35% 
2. Vet in kaas in % 16 monsters VV en 2 monsters 40+ 
VARIANTIE-ANALYSE 
Varia tiebron Kwadratensom Q 
monsters 1032.983068 17 
laboratoria 1.165209 3 
lab x dag x monster 0.897 22 1 51 
residu o. 372 100 72 
totaal 1035 .417 598 143 
s herhaling) = 0.072 V 
s labxdagxmonster) = 0.079 V 
s l a bora toria) = 0.101 V 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.107 V 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.094 V 
s herh+labxdagxmon+lab) = o. 147 V 
afwijking lab 1 = -0.1 132 
afwijking lab 2 = - 0.06 32 
afwijking lab 3 = 0.0868 
afwijking lab 4 = o. 0896 
totaalgemiddelde = 29 .4299 
s (toetsing) = 0.0221 
2a Vet in volvette kaas 
VARIANTIE- ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
mons ters 501.236597 15 
laboratoria 1. 170384 3 
lab x dag x monster 0.802041 45 
residu 0.361900 64 
totaal 503.570922 127 
s herhaling ) = 0.07 5 V 
s labxdagxmonster) = 0.078 V 
s laboratoria) = 0.108 V 
s herh.+labxdagxmons ter) = 0.108 V 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.094 V 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.153 V 



















o. 27 % 
0.34 % 
0. 36 % 







0. 25 % 
0.26 % 
0. 36 % 






o. 31 % In 1981 0. 102 
o. 51 % 
3. Zout in kaas in % 17 monsters VV en 2 monsters 40+ 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 7.063776 18 
laboratoria o. 081381 3 
lab x dag x monster o. 094782 54 
residu 0.019250 76 
totaal 7.259189 151 
s herhaling) = 0.016 V = 
s labxdagxmonster) = 0.027 V = 
s laboratoria) = 0.026 V = 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.032 V = 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.030 V = 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0 .041 V = 
afwijking lab 1 = 0.0091 
afwijking lab 2 = 0.0294 
afwijking lab 3 = -0.0343 
afwijking lab 4 = -0.0043 
totaalgemiddelde = 2.1409 
s(toetsing) = 0.0068 
3a Zout in volvette kaas in % 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 4.826844 16 
laboratoria o. 0707 5 5 3 
lab x dag x monster 0.068932 48 
residu 0.017950 68 






s herh+labxdagxmon+lab) = 
0.016 V = 
0.024 V = 
0.026 V = 
0.029 V = 
0.027 V = 
0.039 V = 
afwijking lab 1 = 0.0135 
afwijking lab 2 = o. 0276 
afwijking lab 3 = - 0.0327 
afwijking lab 4 = - 0.0083 
totaalgemiddelde = 2. 1004-
s (to et sing) = 0.0065 
Gem. kwadraten F 
o. 392432 7<-* 0.027127 15.46** 
0.001755 6.93 
0.000253 
o. 74 % 
1. 28 % 
1. 21 % 
1. 48 % 
1. 38 % In 1981 0.025 
1. 91 % 





o. 77 % 
1.1 5% 
1.22 % 
1. 39 % 
1. 28 % 
1.84 % 
In 198 1 0.017 




















s herh.+labxdagxmonster ) = 0.102 
herh/2+la bxdagxmonster) = s 0.102 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.102 
afvlijking lab 1 = - 0.0231 
af\vi jlcing lab 2 = 0.0392 
afwijking lab 3 = - 0.0331 
afwijking lab 4- = 0.0169 
totaal gemiddelde = 5.3092 
s(toetsing) = 0.0340 














Varia tiebron Kwadratensom Q 
mons ters 0.203286 7 
l aboratoria o. 011067 3 
lab x dag x monster 0.164920 21 
residu o. 003950 32 
totaal 0.383223 63 
s herhal i ng) = o.o 11 V 
s l a bxdagxmonster) = 0.062 V 
s laboratoria ) = o.ooo V 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.063 V 
s herh/2+labxdagxmons ter) = 0!062 V 
s herh+la bxdagxmon+lab) = 0.063 V 
afwijking lab 1 = 0.0033 
afvri jking lab 2 = 0.0202 
afwijking lab 3 = - 0.0117 
a f wijking lab 4 = - 0.0117 
totaalgemiddelde = 5.2911 
s (to etsing) = 0.0222 





= 0.20 % 
= 1. 92 % 
:::: o.oo % 
= 1.93 % 
= 1. 92 % In 1981 0.055 
= 1. 93 % 
Gem. kwadraten F 
o. 029041 
0. 003689 0. 47 *-x-
0.007853 63.62 
0.000123 
= 0.21 % 
= 1. 17 % 
= o.oo % 
= 1.19 % 
= 1. 18 % In 1981 0.055 
= 1. 19 % 
5. Ni traat in kaas in mg/kg 
5a Hännimethode 
zonder monster 9 (geen analy seresultaten van laboratorium D) 
VARIANTIE-ANALYSE 
Vari atiebron Kwadratensom Q 
monsters 1797 4.187500 7 
l aboratoria 22 . 312500 3 
lab x dag x monster 168 . 437500 21 
residu 85 .000000 32 
totaal 18249 . 937500 63 
s(herhaling) = 1. 63 V 
s(labxdagxmonster) = 1. 64 V 
s(laboratoria) = o.oo V 
s (herh . +labxdagxmonster) = 2. 31 V 
s(herh/2+labxdagxmonster) = 2 .00 V 
s (herh+labxdagxmon+lab) = 2. 31 V 
'• 
afwij king lab 1 = -0 . 7813 
afwijking lab 2 = -0.2188 
afwi jldng lab 3 = 0 .1 563 
afwijking lab 4 = 0.8438 
totaalgemiddelde = 31. 4688 
s(toetsing) = o. 7080 










7 . 259259 
149 . 07 407 4 
19 .000000 
14513 .037037 
s(herhaling) = 0.84 
s (labxdagxmons t er ) = 
s ( laboratori a ) = 
s(herh.+labxdagxmons t er ) = 
s (herh/2+labxdagxmonster )= 
s (herh+labxdagxmon+lab) = 
afwijking l ab 1 = 0.481 5 
afwijking lab 2 = -0 .4074 
afwijking lab 3 = -0 .07 41 
totaalgemiddelde = 29 .407 4 
s(toetsing ) = 0 . 7 195 





























Gem. kwadraten F 
2 567 • 7 41 07 1 
7 .437500 
8 . 020833 
2. 656250 
5. 18 % 
5. 20 % 
o.oo % 
7.34 % 
6. 36 % I n 
7 . 34 % 
Gem. kwadraten 
1792 . 212963 
3. 629630 
9 . 317 130 
0 . 703704 
2.85 % 
7 . 06 % 
o.oo % 
7. 61 % 
7 . 34 % 
7. 61 % 
In 
0 .93_*_* 
3 . 02 
19r.·J 3 .13 mg/kg 
F 
1981 1. 7 2 mg/kg 
1980 2 . 07 mg/kg 




lab x dag x monster 
residu 
totaal 












s1herh.+labxdagxmonster) ~ o. 0031 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.0029 
s herh-1-labxdagxmon+lab) = o. 0039 
afwijking lab 1 = 0.0034-
af\vijking lab 2 = - 0.0014-
afwijking lab 3 = 0.0007 
afwijking lab 4- = -0.0027 
totaalgemiddelde = 0.0415 
































1981 0 . 0043 % 
7. Kalium in dieetkaas in % 
VARIANTIJ~-ANAI,YSE 
Variatiebron Kvra.dratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 0.160419 7 o. 022917 
laboratoria 0.002781 3 0.000927 1.96** 
lab x dag x monster 0.009944 21 0.000474 15.15 
residu 0 .001 000 32 0.000031 
totaal o. 17 4144 63 
s(herhaling ) = 0.006 V = 1. 47 % 
s~labxdagxmonster) = 0.015 V = 3.90 % 
s laboratoria) == 0.005 V = 1. 40 % 
s~herh.+labxdagxmonster) = 0.016 V = 4.17 % 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.015 V = 4.04 % In 198 1 0.009 
s(herh+labxdagxmon+lab) == 0.017 V = 4.40 % 
afwijking lab 1 = -0.0091 
afwijking lab 2 = - 0.0022 
afwijking lab 3 = 0.0022 
afwijking lab 4 = 0.0091 
tota algemiddelde = 0.3809 
s(toetsing) = o. 0054 
8 . Ammonium in dieetkaas in ~ 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 0.00631615 8 0.00078952 
laboratoria 0.00030493 2 
lab x dag x monster 0.00071774 16 
residu 0.00004550 27 
0.00015246 3.40** 
0.00004486 26 .62 
0.00000169 
totaal 0.007 38431 53 
s herhaling ) = 0.0013 V = 4.14 % 
s labxdagxmonster) = 0.0046 V = 14.82 % 
s labora toria) = o. 002 4- V = 7.80 % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.0048 V = 15.39 % 
s herh/2+labxdagxmonster )= 0.0047 V = 15. 11 % In 198 1 0.0026 
s(herh+labxdagxmon+lab) = 0.0054 V = 17. 25 % 
afwijking l ab 1 = 0.0031 
afwijking lab 2 = - 0.0004 
afwijking lab 3 = -0 .0027 Friedman 0.01< o<. < 0.05 
totaalgemiddelde = 0.0314 
s (toetsing ) = 0.0016 
Zonder mons te-r 9 
VARIANTIE-ANALYSE 
Varia tiebron Kv1adratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 0.001402 15 7 o. 00020031 * laboratoria 0.00007304 2 0.00003652 6. 37 -)(--)(-
lab x dag x monster 0.00008029 14 0 .00000574 5. 01 
res idu 0.0000 2750 24 0.00000115 
totaal o. 00158 298 47 
s (herhaling) = 0.0011 V = 3. 83 % 
s ~labxdagxmonster) = 0.0015 V = 5.41 % 
s labora toria) = 0.0014 V = 4.96 % 
s ~herh . +labxdagxmonster) = 0.0019 V = 6. 63 % 
s herh/ 2+labxdagxmons ter) = 0.0017 V = 6.05 % I n 1981 0.0026 
s ( herh+labxdagxmon+lab) = 0.0023 V = 8. 28 % 
afwijking l ab 1 = 0.0014 
afwijking lab 2 = 0 .0002 
afwijking lab 3 = - 0.001 6 
totaalgemiddelde = 0.0280 
s (toetsing ) = 0 .0006 
'' ' 
9. Chloride in dieetkaas in ~ 
a. routinemethode 
Variatiebron Kwadra tensom 
monsters 0.02769048 
laboratoria o. 01099048 
lab x dag x monster 0.00310952 
residu 0.00040000 
totaal 0.04219048 
s herhaling ) = 0.00-1-
s labxdagxmonster) = 0.011 
s laboratoria) = 0.019 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.012 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.011 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.023 
afwijking lab 1 = -0.0052 
afwijking lab 2 = 0.0219 
afwijking lab 3 = -0 .0167 
totaalgemiddelde = 0.4138 
s (to etsing) 
-· 
0.0043 

















lab x dag x monster 
residu 
totaal 












s herh. -1-labxdagxmonster) = 0.021 
herh/2+la.bxdagx:monster )= s 0.020 
s herh+la bxdagxmon+lab) = 0.026 
af\'/ ijking lab 1 - -0 .01 71 
afwi jking l a b 2 = 0.0164 
afwijking lab 3 = 0.0007 
totaalgemiddelde = 0.3850 


























4. 67 % 
2.85 % 
2.75 % 
5. 47 % 
In 
Gem. kwadraten 

















5. 30 % In 1981 0.022 
6.69 % 
' I I 
10. Fosforgehalte in smeltkaas j_n_f~ 
VAniANTIJI:-ANALYSlï; 
Variat i ebron Kwadratensom Q 
mons t ers o. 777 208 9 
laboratoria o. 237243 2 
lab x dag x monster 0.190557 18 
residu o. 01 3850 30 
totaal 1. 2 18858 59 
s(herhaling ) 0.021 V 
s (labxdagxmonster) = 0.071 V 
s(laboratoria) = o. 07 3 V 
s ( herh.+labxdagxmonster) = 0.07 4 V 
s (herh/ 2+labxdagxmonster )= 0.073 V 
s (herh+labxdagxmon+l ab) = 0. 105 V 
afwijking lab 1 = 0 . 0283 
afwijking lab 2 = -0 .0872 
afwijking lab 3 = 0 . 0588 
totaalgemiddelde = 1.1992 






Gem. kwadrat en 
0 . 086356 
0. 118622 
0 . 010586 
0 . 000462 
1. 79 % 
5. 93 % 
6.1 3 % 
6. 20 % 
6. 07 % In 





0 . 089 
I . 
. . . 




laboratoria 105 596 
lab x dag x monster 1435988 
residu 58337 1 





s!herh . +labxdagxmonster) = 
s herh/2+labxdagxmonst er )= 
s herh+la bxda gxmon+lab) = 
afwi jking lab 1 = - 18.6 
afwijking lab 2 = 43 . 9 
afvri jking l ab 3 = 23 . 9 
afwijking lab 4 = -49 . 3 
totaalgemi ddelde = 10366 . 1 


















Gem. kwadraten F 
11 59 182 
35 199 o. 66-l(·-l(· 
53185 3. 65 
14584 
= 1. 17 % 
= 1 . 34- % 
= o.oo % 
= 1 . 78 % 
= 1. 57 % In 198 1 171 
= 1. 78 % Jer. 
str . 
eenh . 
I I. ' 
12. Fosfat~~~g_ehal~~J:...n_mellc in ~gLml 
a . gehalten tussen 200 en 1300 ug/ml 
VARIANTIE-ANALYSE 
Vari atiebron Kwadratensom 
monst ers 4779300 
laboratoria 
lab x dag x monster 
residu 
totaal 
s (herhaling ) = 
s (labxdagxmonster ) = 
s llaboratoria ) = 
s herh . +labxdagxmonster) = 
s herh/ 2+labxdagxmonster )= 
s (herh+labxdagxmon+lab ) = 
afwijking 1ab 1 = 













af vri jklnr.; lab 3 = -52.9 
afwi jking lab 4 = 32.9 
totaalgemiddelde = 57 1. 3 













b. gehalten tussen 1800 en 4000 ug/ml 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 1079007 1 3 
laboratoria 4043041 3 
lab x dag x mons ter 6287128 9 
residu 97858 16 
totaal 21218098 31 
s ( herhaling ) = 78 V 
s (labxdagxmonster ) = 588 V 
s ~laboratoria ) = 285 V 
s herh.+labxdagxmonster) = 594 V 
s (herh/2+labxdagxmonster)= 59 1 V 
s (herh+labxdagxmon+lab) = 658 V 
afwi jking lab 1 = - 176 .8 
afwijking lab 2 = 561.0 
afwijking lab 3 = -399.0 
afwi jldng lab 4 = 14.8 
totaalgemiddelde = 2611. 5 












7 . 99 % 
7.77 % 
5.1 3 % 
11. 15 % 
9. 61 % 
12.27 % 
F 
2. 71 _,..* 
2.89 
Friedman K= 48 . 5 ns 
Gem. kvmdraten F 
3596690 
1347680 1. 93 
698570 11 4.2i)(--X-
611 6 
= 2. 96 % 
= 22. 28 % 
= 10.78 % 
= 22. tl-7 % 
= 22 . 37 % In 198 1 18 % 
= 24. 92 % 1980 21 % 
Fri edman K = 22 ns 
' . 
c . Alle mdms t ers 
VARIA NTIE- ANAI,YSE 
Variati ebron Kwa dratensom Q Gem. kwadra ten F 
monsters 9785932 4- 9 
labora toria 18938 13 3 
lab x dag x monster 8575781 27 
res idu 1 4-78 58 40 
10873258 
63 127 1 1. 99** 
317622 85 . 93 
3696 
t otaal 1084-7 677 6 79 
s(herhaling ) = 61 V = 4.34 % 
s (labxdagxmonster ) = 396 V = 28 . 31 % 
s (labora toria ) = 125 V = 8.95 % 
s !herh.+labxdagmnonster) • 401 V = 28 . 64 % 
s herh/2+labxdag~nonster)= 399 V = 28 .48 % 
s herh+labxdagxmon+lab ) = 420 V = 30.01 % 
l a b 1 = -65 .0 afwij king 
afv/1 jking lab 2 = 230 .7 Friedman K = 8 1. 5 ns 
afwijking l ab 3 = - 191. 4 
afwijking lab 4- = 25 .7 
totaal gemiddelde = 1399.4 
s(toetsing ) = 126 .0 
Ln(x) - transformatie 
VARJANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monster s 62 . 63 5967 25 9 
laboratoria o. 59255393 3 
lab x dag x monster 1. 45620222 27 
res idu 0.10731879 40 
totaal 64 . 79204219 79 
s(herhaling ) = 
s(labxdagxmonster) = 
0.051 8 
o. 160 1 
0 .0847 









s (la bora toria) = 
s (herh . +labxdagxmonster) = 
s (herh/2+ l abxdagxmonster )= 
s (herh+labxdag~on+lab) = 
z 
z e 
afwijking l a b 1 = -0.02 166 0.9786 
afwijking lab 2 = o. 10892 1.11 5 1 
afwijking l ab 3 = - 0.1 2575 0 . 8818 
afwijking l ab 4 = 0.03850 1. 0392 
totaalgemiddelde = 6. 86409 957 .3 
s(toetsing ) = 0. 05 193 
Gem. kwadraten 
6.95955192 




16. 01 % 
8.47 % 
16. 83 % 
16.42 % 
18.84 % 
